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Буфер для ПЦР 

Методические указания по применению 
 

 

 

 Каталожный № Комплектация 

 
257090  10х буфер «А», 1,25 мл 

 257095 10х буфер «А», 12,5 мл 

 257190 10х буфер «АМ», 1,25 мл 

 257195 10х буфер «АМ», 12,5 мл 

 257290 10х буфер «К», 1,25 мл 

 257295 10х буфер «К», 12,5 мл 
 

1. Описание 

Буфер для ПЦР представляет собой один 
из важнейших компонентов ПЦР-смеси, 
обеспечивающий оптимальную работу ДНК-

полимеразы и эффективное протекание 
реакции. 

Состав 10-кратного буфера «А»: 650 мM 

Tрис-HCl (pH 8.8); 166 мM (NH4)2SO4; 0,5 % 

Tween-20.  

Состав 10-кратного буфера «АМ»: 650 

мM Tрис-HCl (pH 8.8); 166 мM (NH4)2SO4; 20 

мМ МgCl2; 0,2 % Tween-20.  

Состав 10-кратного буфера «K»: 200 мM 

Tрис-HCl (pH 8.8); 500 мM KCl; 0,5 % Tween-

20.  

2. Область применения 

Буфер для ПЦР предназначен для 
использования в качестве буферного 
компонента при постановке ПЦР (ОТ-ПЦР), в 
том числе с детекцией результатов в режиме 
реального времени. 

3. Рекомендации по применению 

Буфера для ПЦР 

Буфер для ПЦР рекомендуется вносить в 
реакционную смесь до конечной 1-кратной 
концентрации. 

 

 

 

 
 

- Во избежание загрязнения реагента при 
работе с Буфером для ПЦР рекомендуется 
использовать одноразовые перчатки и 
новые одноразовые наконечники для 
пипеток. 

- При использовании небольших 
количеств Буфера для ПЦР, следует 
приготовить аликвоты данного реагента 
удобного объема в новой лабораторной 
посуде, промаркировать и хранить при 

–20 оС. 
 

4. Условия хранения и транспортировки 

Транспортирование Буфера для ПЦР 
осуществляется при температуре 
окружающей среды, но не выше +37 оС (до 5 
суток) или при температуре +2 – +8 оС (до 30 
суток). 

 

Буфер для ПЦР хранится при -20 оС. 
 

Срок годности – 1 год. 
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